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« Comment évaluer le taux de conformité d’'un équipement de
mesure par rapport aux exigences de la norme 1S017025?»
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Conclusion

Les exigences de la norme 17025 liées a l'utilisation de I’équipement
sont divisées en deux groupes et afin de pouvoir évaluer la conformité
de I’équipement, un questionnaire est mis en place pour aider
I'utilisateur a :

Pour obtenir un TAUX DE
CONFORMITE

e Remplir la check-list pour obtenir une cartographie et une évaluation

en pourcentage des exigences principales directement liées. * *

« Evaluer en affectant des pourcentages pour chaque cas spécifié dans

la liste d’évaluation des exigences supplémentaires pour obtenir des Bibliographie * **
résultats présentés sous forme d’un histogramme qui montre I'aide eNorme 17025: NF EN ISO/CEI 17025 (2005)

éventuelle que I’équipement peut apporter lors de son utilisation pour le eLivre: « Lims” de Allen S. Nakagawa, Royal Society of Chemistry (Great Britain) * ***
respect de la norme 1SO17025. eCofrac: http://www.cofrac.fr/

*AGLAE Association generale des laboratoires d'analyse de I'environnement:
www.association-aglae.fr.
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