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Organisation et gestion de la maintenance des stérilisateurs à vapeur d’eau 
 au centre hospitalier de Melun 
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1.	
  Analyser	
  les	
  normes	
  et	
  
réglementa4on	
  

2.Gérer	
  avec	
  la	
  GMAO	
  et	
  la	
  
supervision	
  

3.Améliorer	
  l’organisa4on	
  de	
  la	
  
maintenance	
  des	
  autoclaves.	
  

A:eindre	
  de	
  la	
  qualité	
  demandée	
  

Le	
  service	
  de	
  stérilisaJon	
  

1	
  

Gain	
  de	
  temps	
  et	
  meilleure	
  rédac4on	
  d’une	
  GMAO	
  
pour	
  le	
  service	
  stérilisa4on	
  

AVANT	
  
• supervision	
  accessible	
  que	
  
sur	
  le	
  PC	
  de	
  la	
  stérilisa4on	
  

• Sauvegarde	
  des	
  données	
  sur	
  
le	
  disque	
  dur	
  

APRES	
  
• Pc	
  	
  mis	
  sur	
  le	
  réseau	
  intranet	
  

• Sauvegarde	
  des	
  données	
  sur	
  
le	
  serveur	
  de	
  l’hôpital	
  

Aujourd’hui	
  
• Supervision	
  accessible	
  depuis	
  
les	
  5	
  postes	
  informa4ques	
  du	
  
service	
  biomédical	
  

• Prise	
  à	
  distance	
  par	
  les	
  
techniciens	
  de	
  la	
  supervision	
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Conclusion	
  

Lors	
  de	
  ce	
  projet	
  de	
  stage,	
  j’ai	
  
pu	
   meUre	
   en	
   praJque	
   les	
  
enseignements	
   théoriques	
  
acquis	
   à	
   l’université	
   de	
  
Compiègne	
   et	
   les	
   meUre	
   en	
  
praJque,	
   avec	
   l’aide	
   de	
  
l’ingénieur	
  et	
  des	
  techniciens	
  
biomédicaux.	
  

Les	
   procédures	
   élaborées	
  
pendant	
  ce	
  projet	
  de	
  stage	
  a	
  
apporté	
  un	
  gain	
  de	
  temps	
   	
  et	
  
une	
   aide	
   pour	
   le	
   service	
  
biomédical,	
   mais	
   aussi	
   au	
  
service	
  de	
  stérilisaJon.	
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Perspectives 

L’	
  amélioraJon	
  de	
  la	
  qualité	
  
du	
   service	
   biomédical,	
   la	
  
diffusion	
   de	
   la	
   procédure	
  
de	
   la	
   rédacJon	
   avec	
   la	
  
GM AO ,	
   d a n s	
   a u t r e s	
  	
  
services	
  de	
  soins	
  permeUra,	
  
une	
  prise	
  en	
  charge	
  efficace	
  
des	
  	
  disposiJfs	
  médicaux.	
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Former	
  les	
  agents	
  de	
  	
  
stérilisaJon	
  rédacJon	
  
d’une	
  GMAO.	
  Pour	
  
une	
  meilleur	
  analyse	
  
des	
  techniciens.	
  

GesJon	
  et	
  
planificaJon	
  des	
  
maintenances	
  
des	
  prestataires	
  

selon	
  les	
  
réglementaJon	
  

Mise	
  en	
  place	
  	
  
de	
  Procédures	
  

de	
  maintenances	
  
prévenJves	
  et	
  

curaJves	
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