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2.  Proposition d’une procédure pour cartographier les  autres services


Réforme


Changement, d’emploi ou de destination





Identifier si la nouvelle situation n'entraîne pas de nouveaux risques





















































Enregistrer l'analyse









































Les risques


Résiduels sont


Acceptables ?





La situation


est acceptable ?





Oui





Non









































































































































Non





Non





Oui





Oui





Oui





Non





Oui





Retour


d'expérience





Traitement


du risque





Analyse


du risque





Besoin





Définir les mesures pour diminuer les risques





Estimer les risques





Identifier les phénomènes dangereux





Cas d'emploi, contexte d'utilisation





Changement


d'emploi





Constat de


Problèmes








Demande


explicite





Incident ou


accident





Nouveau DM





Besoin d’une analyse des risques ?





La situation est  acceptable ?





Les risques


peuvent être


réduit ?





Appliquer, enregistrer et vérifier les mesures





Les 9 étapes d’analyse de Criticité d’un dispositif médical:











1. Besoin





2. Cas et contexte d’emploi





3. Identification des risques  


   (Phénomènes dangereux)





4. Evaluation des risques





5. Définition des solutions 


    Correctives et préventives





6. Application des solutions et    


    Contrôle 





7. Contrôle de la nouvelle 


    Situation





8. Enregistrement





9. Autres choix
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