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Tâches à effectuer  Code  Commentaire  

Connecter le s gaz air O2  et le secteur    

Installer un f iltre expiratoire     

Appuyer sur bouton marche et attendre fin de la sonnerie    

A la fin de la sonnerie appui  sur bouton test    

Sélectionner la fonction souhaitée    

   

   

   

   

   

ACTION  X  DEFAUT PANNE      Société  TYCO HEALTHCARE  

DESIGNATION   Tél éphone   

ACCES AU MODE MAINTENANCE   Commentaire   

COMMENTAIRE  - REALISATION D’UN ATG  SUITE BLOCAGE VENTILATEUR   »ventilateur inop   »  -   PREVENTIF TOUS LES SIX  MOIS - CHANGEMENT HORAIRE   –   RESULTATS DES DIAGNOSTICS   –   CALIBRATION DES DIFFERENTS ELEMENTS   –   ACCES AU   COMPTEUR  FONCTIONNEMENT  -   CONFIGURATION  

OUTILLAGE  TUYAU TEST (stocker au bio dans  les kits   ventilateur)   
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